
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO ALGORITMO PARA LA EVALUACIÓN DE 
DENSITOMETRÍA CORNEAL BASADO EN TOMOGRAFÍA DE 

COHERENCIA ÓPTICA DEL SEGMENTO ANTERIOR 
 

Javier Nogués Castell,Javier Nogués Castell, Xiao Yu Wang, Carlos Rocha de Lossada, Josep Torras, 
Jorge Peraza 

 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, School of Life and Environmental Sciences, Guilin University of 
Electronic Technology, Guilin, China. 3Ophthalmology Department, Hospital Regional de Málaga, Málaga, 

Spain 

 

 

Propósito: Describir un nuevo algoritmo para medir la densitometría corneal basado en imágenes 
obtenidas por tomografía de coherencia ocular de segmento anterior de fuente barrida (SS-AS-
OCT) y establecer valores de densitometría estándares en un grupo de ojos normales. 
 
Métodos: Se inscribió en este estudio un total de 111 participantes sanos (195 ojos). Utilizando un 
algoritmo diseñado por MATLAB, la córnea se segmentó en tres capas: estroma anterior, posterior 
y medio, y se dividió en dos áreas concéntricas, 0-2 y 2-4 mm, lo que resultó en nueve áreas para 
el análisis. Los valores medios de densitometría corneal se calcularon y expresaron como unidades 
de escala de grises (GSU). 
 
Resultados: La edad media fue de 57 años (rango 22-87), con 100 (51,3%) ojos derechos y 95 
(48,7%) ojos izquierdos. La densitometría corneal total fue 86,9 ± 12,1 GSU. La capa del estroma 
medio tuvo los valores de densitometría más altos, 87,4 ± 12,1 GSU, y la capa anterior tuvo los 
valores más bajos, 81,9 ± 14,2 GSU. Las diferencias de densitometría entre la capa anterior y la 
capa media del estroma (P <0,001), así como la capa anterior y la capa posterior (P <0,05) fueron 
estadísticamente significativas. El área concéntrica de 0-2 mm tuvo valores medios de 
densitometría más altos, 97,8 ± 12,7 GSU, y las diferencias fueron significativas. 


