
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPACIFICACIÓN TRANSITORIA DE LA LENTE 
INTRAOCULAR CARLAVALE 

 

Agnieszka Dyrda,Agnieszka Dyrda, MD; Amanda Rey, MD, PhD; Maria S Pighin, MD; Ignasi Jürgens, MD, 
PhD 

 Institut Català de Retina, Barcelona, España 

 

 

Objetivo: Presentar el caso de una opacificación transitoria intraoperatoria en una lente intraocular 
(LIO) Carlevale. Caso: Un paciente afáquico de 82 años con una sorpresa refractiva después de 
una cirugía de catarata se sometió a una vitrectomía posterior pars plana 25G con fijación escleral 
sin suturas de LIO Carlevale. Inmediatamente después de la implantación de la LIO, la óptica de la 
lente mostró una opacidad rápida y progresiva. Dado que la opacificación no mejoró, se decidió la 
implantación de la LIO de reserva, después de un examen minucioso para detectar cualquier 
anomalía de la LIO bajo el microscopio quirúrgico. Sorprendentemente, volvió a producirse la 
opacificación de la LIO. Al día siguiente, la LIO resultó ser transparente. 
Conclusiones: Los autores presentan el primer caso de una opacificación transitoria intraoperatoria 
en una LIO Carlevale debido al aumento de temperatura desde la temperatura exterior baja a la 
temperatura corporal más alta, por lo que un rápido incremento de temperatura provoca la 
evaporación y la formación de gas. 
Ser consciente de este fenómeno transitorio puede evitar manipulaciones intraoperatorias y gastos 
innecesarios. 


